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Labtech Klatovy Petra Hoblikova
smésny 2 hod (typ A)

K4096

Stran celkem: 1

Zakaznik: Obec Olesna

Olesna ¢p. 104
267 64 Olesna u Hofovic

L 1147

SAM 01: CSN EN ISO 5667-1,CSN EN ISO 5667-3,CSN ISO 5667-10,CSN EN ISO 5667-14

Protokol o odbéru ¢. K4096

C. vzorku Oznacdeni vzorku
29979 Olesna u Horovic, volna kanaliza¢ni vypust’
¢.vzorku: Identifikace Limit
Parametr jednotka 29979 NM | zkuSebni metody SOP Akr m p
Nerozpusténé latky mg/l <1,0 GRA 01:CSN EN 872 @ A 70 30
CHSK Cr mg/l 20,9 15% | SPE 25:CSN ISO 15705 (4) A 170 80
BSK 5 mg/l 11 15% | ECH 06:CSN EN ISO 5815-1,CSN EN 1899-2 (4) A 60 30

Vyrok o shodé (hodnoceni):

Limitni hodnoty pro dané misto odbéru byly prevzaty z vodopravniho rozhodnuti mistné pfislusného tifadu, tyto informace byly
pievzaty od zékaznika, ZkuSebni laboratof za né nenese odpovédnost.

Zpusob hodnoceni shody: nevyhovujici hodnoty jsou oznaCeny tucné

Pouzité rozhodovaci pravidlo: Pfi hodnoceni nebyla zohlednéna nejistota méfeni (NM).

Poznamka:

Misto odbéru je definovano v protokolu o odbéru vzorku.

Cislice u oznadeni zkusebni metody oznaduje pracovisté LABTECH s.r.0., na kterém byl parametr stanoven: 1 - Zku3ebni laboratot Brno,
Polni 340/23, 639 00 Brno; 2 - Zku$ebni laboratof Paskov, Rudé Armady 637, 739 21 Paskov; 4 - Hygienické laboratof Klatovy,
Pod Nemocnici 683, 339 01 Klatovy, S - Laboratof UNS Kutné Hora, Vitézna 422, 284 03 Kutna Hora.

Nejistota méeni (NM) je definovina jako rozsifend nejistota méfeni na hladiné vyznamnosti 95% s koeficientem rozifeni k=2 a nezahrnuje
nejistotu odbéru. Nejistota je vyjadrena v souladu s EA-4/16. K hodnotdm vysledkit pod spodni a nad horni mezi stanovitelnosti se nejistota

nevztahuje

Nejistota odbéru (vzorkovdni) je uvedena v protokolu o odbéru.
Informace "Akr" rozlisuje standardni operacni postupy (SOP) v rozsahu akreditace (4), postupy mimo rozsah akreditace jsou oznaceny (N).
Zkousky s uplaménym flexibilnim rozsahem akreditace jsou oznaceny FRA. Zkousky v rozsahu akreditace provedené v jiné laboratori jako

subdodavky jsou oznaceny SA.
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